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1. Введение
ИК термографию (тепловидение) можно рассма
тривать в качестве метода бесконтактной многото
чечной термометрии, который не вносит принципи
ально новых моментов в известные способы опреде
ления теплофизических характеристик (ТФХ) мате
риалов [1]. Такое преимущество тепловидения как
высокая оперативность съема информации позволя
ет решать ряд задач, которые чисто технически не ре
шаются в рамках методов, используемых в теплофи
зике и теплотехнике.  Прежде всего, это относится к
анализу пространственного распределения ТФХ, в
частности, температуропроводности [2]. Например,
применение аппарата преобразования Фурье позво
ляет определять компоненты тензора температуро
проводности, то есть исследовать анизотропию ма
териала.
В настоящей работе рассмотрены примеры ис
пользования тепловидения для оценки ТФХ матери
алов как в рамках классического метода Паркера, так
и относительно нового способа оценки анизотро
пных свойств композитов с помощью преобразова
ния Фурье. Экспериментальные исследования вы
полнены на обмазке вращающихся обжиговых печей
и углепластиковом композите, причем для испыта
ний столь разнородных материалов использована
одна и та же экспериментальная установка на базе
тепловизора Thermovision570 (FLIR Systems, США).
2.  Стандартные методы определения 
теплофизических характеристик
Проблема измерения ТФХ с погрешностью на
уровне 3…6 % решена в России на базе стандартных
методов, использующих регулярный (квазистацио
нарный) режим нагрева плоскопараллельных образ
цов материалов. Еще в СССР существовал ряд науч
ных школ (гг. Минск, Новосибирск, Москва, Ленин
град, Тамбов) в данной области. В настоящее время,
например, фирмой «ЛМТ» (г. С.Петербург) выпу
скаются приборы для измерения теплопроводности и
теплоемкости материалов. Основным требованием
стандартных методов измерения ТФХ является тща
тельная подготовка образцов в плане выбора их раз
меров и подготовки поверхности. Процесс измере
ний с использованием регулярного режима обычно
является более длительным, чем по методу Паркера;
кроме того, с трудом поддаются исследованию высо
котеплопроводные материалы или тонкие пленки.
3. Определение теплофизических характеристик 
по методу Паркера
В классической работе У. Паркера и др., опу
бликованной в 1961 г., предложен импульсный
способ определения ТФХ [1]. В качестве базового
выражения использовано решение задачи нагрева
адиабатической пластины импульсом Дирака для
поверхности, противоположной нагреву:
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(1)
где TR – избыточная температура задней поверхно
сти, °С; θDR – безразмерная температура; W – плот
ность поглощенной энергии, Дж/м2; a – темпера
туропроводность, м2/с; λ – теплопроводность,
Вт/(м.К); L – толщина пластины, м; Fo=aτ/L2 –
число Фурье; τ – время, с. График изменения θDR во
времени изображен на рис. 1. Видно, что избыточ
ная температура TR (1) задней поверхности пласти
ны изменяется от нуля до стационарного значения,
определяемого выражением: 
(2)
При наличии теплоотдачи на поверхностях об
разца (коэффициент теплообмена a≠0), температу
ра задней поверхности достигает максимума, а за
тем медленно спадает, охлаждаясь до начальной
температуры.
Рис. 1. Температура задней поверхности пластины, нагре
ваемой импульсом Дирака: (1 – адиабатический слу
чай; 2 – неадиабатический)
Согласно методу Паркера на нарастающем
фронте данной зависимости идентифицируют ха
рактерные точки, каждой из которых соответствует
некоторое время τ *, например, время «половинно
го» сигнала τ 0,5.
Для любого экспериментально определенного
момента времени τ* величину температуропровод
ности находят из очевидного выражения: 
(3)
где для τ0,5 коэффициент Fo*=0,1388. 
Метод Паркера в его различных воплощениях
доминирует в мировых исследованиях по темпера
туропроводности, в особенности, при анализе вы
сокотеплопроводных материалов и тонких пленок.
Модификация метода включают учет теплоотдачи
на поверхностях изделия, конечных размеров об
разцов и конечной длительности реальных импуль
сов нагрева. 
Помимо температуропроводности, метод Пар
кера позволяет определить коэффициент тепло
проводности λ по выражению (2), если измерена
плотность поглощенной энергии W. По известным
a и λ теплоемкость находят как: 
Дж/(кг.К). (4)
4. Определение теплофизических характеристик 
обмазки обжиговых печей по методу Паркера
На протяжении ряда лет в ФГНУ «НИИ интро
скопии» ведутся работы по внедрению метода и ап
паратуры теплового контроля состояния вращаю
щихся обжиговых печей, используемых, например,
в производстве цемента [3]. Описанный выше ме
тод Паркера был применен для определения ТФХ
обмазки, образующейся на внутренней поверхно
сти печей в процессе эксплуатации. Знание
свойств обмазки необходимо для моделирования
тепловых процессов, протекающих в печи и разра
ботки алгоритмов управляющих воздействий на
печь. Опубликованные данные по физическим
свойствам обмазки фрагментарны и обладают
большим разбросом, поэтому была поставлена за
дача определения ТФХ обмазки тех печей, где уста
навливалась разработанная аппаратура.
Одной из основных трудностей в реализации
метода Паркера является необходимость изгото
вления образцов с плоскопараллельными поверх
ностями (погрешности, связанные с невыполнени
ем данного требования, обсуждены ниже). Был из
готовлен ряд образцов обмазки толщиной от 10 до
20 мм. Описанный ниже эксперимент выполнен на
образце толщиной 10±0,09 мм.
Образец нагревали с помощью галогенной лампы
КГ220/1000, температуру измеряли на задней по
верхности с помощью тепловизора Thermovision570
(диапазон длин волн 7…13 мкм, температурное раз
решение 0,1 °С, формат кадра 320×240, частота ка
дров 25 Гц). Записывали до 50 термограмм с интерва
лом 3 с. Обработку изображений проводили с ис
пользованием программы ThermoFit Pro [4], вклю
чая первичную фильтрацию данных по пространству
и во времени, вычисление времени   и определение
температуропроводности по формуле (3).
Примеры термограмм в процессе нагрева об
разца показаны на рис. 2, изменение температуры
задней поверхности во времени (хронологическая
термограмма) – на рис. 3. 
Рис. 2. Термограммы задней поверхности образца обмазки
толщиной 10 мм (длительность нагрева 10 с)
Рис. 3. Хронологическая термограмма образца обмазки, ус
редненная в зоне размером 10×10 мм (длительность
нагрева 10 с, N – номер термограммы)
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Карта температуропроводности, рассчитанная
по характерному времени теплопередачи, предста
влена на рис. 4. Значение температуропроводности,
усредненное по центральной части образца разме
ром 10×10 мм, составило a=(2,7±0,2).10–7 м2/с. 
Рис. 4. Карта температуропроводности образца обмазки
Для определения теплопроводности и теплоем
кости обмазки использованы формулы (2) и (4),
причем в качестве Tst принята максимальная избы
точная температура образца, равная 15,9 °С. Погло
щенная образцом плотность мощности определена
на лабораторном стандартном образце из стали 45,
зачерненном сажей, и составила Q=21115 Вт/м2.
Тогда коэффициент теплопроводности обмазки ра
вен λ=0,36 Вт/(м.К) и соответственно теплоем
кость С=833 Дж/(кг.К) при экспериментально из
меренной плотности обмазки ρ=1600 кг/м3.
Рассмотрим погрешность определения ТФХ об
мазки по методу Паркера на примере измерения
температуропроводности. В первом приближении
будем считать, что определение теплопроводности
проводится с той же погрешностью.
Из выражения (3) следует, что на оценку темпе
ратуропроводности принципиально влияют по
грешности определения характерного времени те
плопередачи Tst, а также толщины образца L.
Кроме того, в реальном эксперименте на оцен
ку а влияет конечная длительность импульса на
грева (τh=10 с) и интенсивность теплоотдачи на по
верхностях α. 
Полагая, что все вышеуказанные параметры не
зависимы друг от друга, будем считать, что общая
погрешность определения температуропроводно
сти складывается из 4х компонент:
(5)
Погрешность определения характерного време
ни теплопередачи Δτ0,5/τ0,5 связана с крутизной
функции TR на том участке, где измеряют τ0,5 и по
грешностью измерения температуры тепловизором
(0,1 °С). Графически определено, что Δτ0,5=0,9 с при
измеренном среднем значении τ0,5=51,5 с. Таким
образом, Δτ0,5/τ0,5=0,018.
Погрешность прямого измерения толщины об
разца с помощью штангенциркуля определена на
уровне 0,9 мм при среднем значении 10 мм. Таким
образом, ΔL/L=0,09.
Влияние длительности нагрева и интенсивности
поверхностной теплоотдачи на оценку τ0,5 можно
определить, анализируя известные аналитические
решения, которые достаточно громоздки, посколь
ку требуют нахождения корней трансцендентных
уравнений. В настоящем исследовании мы исполь
зовали программу ThermoCalc2D, позволяющую
рассчитывать двухмерные тепловые поля в много
слойном диске с внутренним дефектом численным
методом (данная программа в течение многих лет
используется мировыми экспертами в области те
плового неразрушающего контроля и обеспечивает
погрешность не хуже 0,5 % для бездефектных зон и
не хуже 3 % для зон с дефектами) [4]. 
Решали задачу нагрева диска диаметром 100 мм и
толщиной 10 мм, выполненного из обмазки с най
денными выше ТФХ. Длительность нагрева изменя
ли от 5 до 15 с при шаге 1 с. Интенсивность теплоот
дачи изменяли от 5 до 15 Вт/(м.К), что соответствует
типичным условиям лабораторного эксперимента.
Некоторые результаты расчетов приведены в
таблице, где проиллюстрировано влияние теплоот
дачи на передней поверхности, теплоотдачи на за
дней поверхности и длительности нагрева на рас
четное значение τ0,5.
Таблица. Значения τ0,5 при нагреве неадиабатической пла
стины импульсами конечной длительности (об
мазка толщиной 10 мм)
Наибольшее влияние на τ0,5, а следовательно, и
на оценку температуропроводности оказывает дли
тельность нагрева. В теории метода Паркера на
этот счет имеется следующая рекомендация: опре
деленное из эксперимента значение τ0,5 должно
быть уменьшено на величину, равную половине
длительности импульса нагрева, т.е. за значение τ1/2
следует принимать величину τ0,5–τh/2. С учетом
этой рекомендации, используя данные таблицы,
установлено, что определенные выше значения а и
λ для обмазки должны быть увеличены в 1,11 раз,
т.е. составлять: a=2,97.10–7 м2/с; λ=0,40 Вт/(м.К).
Погрешность оценки температуропроводности
за счет неопределенности коэффициента теплоот
дачи на обеих поверхностях образца и неточного
определения длительности импульса нагрева, с
учетом данных таблицы, найдена следующим обра
зом: Δa/aα=0,033; Δa/aτh=0,020.
τh, с α, Вт/(м2.К) τ0,5, с
Передняя поверхность Задняя поверхность
10 10 10 50,6
10 0 10 51,5
10 10 0 51,5
10 7 15 48,9
5 10 10 47,1
15 10 10 52,0
2 20,5 2 2
0,5
( ) (2 ) ( ) ( ) .
h
a L a a
a L a aα τ
τ
τ
ΔΔ Δ Δ Δ= + + +
5 ??
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Общая погрешность определения температуро
проводности и теплопроводности по методу Паркера
(5) составляет √⎯2.0,0⎯182+⎯⎯0,0⎯ 92+⎯⎯0,0⎯33⎯2+0⎯ ,02⎯ 02⎯=0,134,
или 13,4 %. 
Окончательно, для обмазки: a=(2,97±0,4).10–7 м2/с;
λ=(0,40±0,05) Вт/(м.К).
5. Определение температуропроводности 
ортотропных композитов
Преимущества тепловидения перед другими
способами измерения температуры при определе
нии ТФХ становятся особенно ощутимыми, когда
в одном эксперимента необходимо оценить ТФХ
вдоль основных координатных осей.
Ниже описаны предварительные результаты
определения анизотропной температуропроводно
сти углепластикового композита (тип 5 ply, 45°), яв
ляющегося важным конструкционным материалом
в авиакосмической технике.
Способ тепловизионного анализа анизотропных
материалов разработан относительно недавно
[2, 5, 6]. Настоящее исследование является результа
том сотрудничества специалистов ФГНУ «НИИ ИН»
и Института технологии конструкций (Istituto delle
Tecnologie di Costruzione, CNR), г. Падуя, Италия.
Постановка задачи нагрева полубесконечного
ортотропного тела импульсом Дирака δ(τ) с энер
гией W и пространственным распределением f(x,y)
в классической форме имеет вид:
(6)
Применяя преобразование Лапласа ко времени и
преобразование Фурье к пространственным координа
там x и y, постановка задачи (6) преобразуется к виду: 
(7)
где Ф(ωx,ωy) – образ Фурьефункции f(x,y).
Задача (7) имеет решение: 
Для перехода из области Лапласа в область реаль
ного времени τ используем соответствующие табли
цы и сдвиговые свойства преобразования Лапласа,
после чего получим окончательное решение в виде: 
На поверхности: 
(8)
Решение (8) можно существенно упростить,
рассмотрев отношение «температур Фурье» к нуле
вому члену на частотах, отличных от нуля: 
(9)
Выражение (9) определяет процедуру иденти
фикации компонент температуропроводности ax и
ay, которая включает: 1) запись последовательности
термограмм; 2) интегрирование температуры по
следовательно по координатам y и x; 3) логарифми
рование отношения (9) и аппроксимация получен
ной функции отрезками прямых линий, наклон ко
торых для каждой пространственной частоты равен
искомой компоненте температуропроводности.
Истинные значения пространственных частот
определяют в каждом конкретном эксперименте,
исходя из истинной величины пикселя. 
В экспериментальных исиследованиях была ис
пользован более простая модификация вышепри
веденного алгоритма, описанная для задней по
верхности пластины Ж.К. Крапе с соавторами [2].
Образец из углепластика нагревали галогенной
лампой мощностью 1 кВт, обеспечивавшей в пло
скости образца плотность мощности приблизитель
но 20 кВт/м2, через щелевую маску (рис. 5, а) и ре
гистрировали температуру на задней поверхности
образца (рис. 5, б, в). Одномерная щелевая маска
создавала основную пространственную цикличе
скую частоту ω=2π/Δ, где Δ=10 мм. Ширина секто
ров щелевой маски (5 мм) была выбрана в соответ
ствии с рекомендациями работы [2] для обеспече
ния оптимальной чувствительности по температу
ропроводности. Эксперимент проводили дважды
для различных ориентаций маски нагрева относи
тельно образца. Значения температуропроводности
по координатам X и Y определяли из графика функ
ции, полученной логарифмированием формулы (9):
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Экспериментальные графики данной функции
для двух ориентаций маски показаны на рис. 6.
Угловые коэффициенты графиков, определенные с
помощью полиномиальной аппроксимации и по
строенные в координатах «логарифм отношения –
номер изображения», равны –0,0418 и –0,119, соот
ветственно для координат X и Y. Компоненты тен
зора температуропроводности, рассчитанные по
формуле a=k/ω2Δτ, где Δτ=0,235 с – интервал запи
си, составили: ax=4,51.10–7 м2/с и ay=12,90.10–7 м2/с.
Таким образом, температуропроводность в напра
влении координаты Y почти в 3 раза превышает та
ковую в направлении X.
7. Заключение
Описаны результаты исследования по опреде
лению теплофизических свойств теплоизолирую
щих материалов типа углепластика и обмазки пе
чей для производства цемента, проводимых в
ФГНУ «НИИ интроскопии». В основу использо
ванной методики положен импульсный метод Пар
кера, позволяющий определять «сквозную» темпе
ратуропроводность, а также относительно новый
метод оценки «поперечных» компонент температу
ропроводности, основанный на применении пре
образования Фурье к пространственным профилям
температуры. Последний метод доказал свою эф
фективность при анализе анизотропного углепла
стикового композита, для которого установлено,
что «поперечные» компоненты температуропро
водности различаются почти в три раза.
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Рис. 5. Определение компонент тензора температуропроводности углепластика: а – щелевая маска нагрева; б и в – термограм
мы при определении X и Y компонент (в центре – маркировка образца)
? ? ?
5 ??
5 ??
X
Y
Рис. 6. Изменение
от времени при щелевом нагреве пластины из угле
пластика толщиной 1 мм  (1 – по координате Х, 2 – по
координате Y)
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